Guia Rapida de instalacion del interruptor de emergencia ES-410
(Switch de regadera)

Como conectar la consola de cama JNS-4CS,
con el switch de emergencia ES-410
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Perparacion de .
materiales.

JNS-4CS JNS=ACS
ES- 410
Pinzas
Cinta aislante
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Paso 2
Conexion de cables.

Conectar el conector 2-Pin al

CNB en el JNS-4CS.



JNS-4C5
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Paso 3

Conexion de cables.

Conectar el cable roio y el
cable azul del ES-410 hacia .
el conector 2-Pin (Sin NOTA: Se usaran los cables ubicados a la derecha

polaridad). INS-4CS ES-410

JNS-4CS ES-420
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Paso 4

Completo.

La conexién del ES-410 con
el JNS-4CS esta completa
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